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ACTA DE INSPECCION

, funcionario de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia
e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el dia veintidés de octubre de dos mil veinticuatro en la
instalacion de rayos X para diagndstico general y dental, cuyo titular es ALTIPLANO SALUD,
S.L., NIF: , Sita en C/ - 30510 - YECLA (Murcia), con correo
electrénico para aviso de notificaciones

Que la visita tenia por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva destinada a
radiodiagnéstico general y dental, cuya Ultima inscripcion registral es de 14/10/2021, con
n° de inscripcion IR/MU-1936.

Que la Inspeccidén fue recibida por , administrador.

Que dicho titular de la instalacion fue advertido de que el acta que se levante asi como los
comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendrén la consideracion de
documentos publicos y podran ser publicados de oficio 0 a instancia de cualquier persona
fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacién o
documentacién aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter
confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacion
requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- Lainstalacion se encuentra ubicada en la planta baja de un edificio de viviendas, en la
direccion antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo un garaje.

- Enlainstalacion se dispone de un equipo para radiologia dental intraoral, modelo
con n° de serie , otro para radiologia
general n® de serie y otro para de CBCT
y ortopantomografia con n° de serie
Estos dos Ultimos se encuentran en una misma sala.

- Lainstalacion cuenta con la sefializacion reglamentaria. También dispone de cartel de
aviso a embarazadas.
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- En la instalacion también se encuentra como prenda plomada de proteccion dos

delantales, asi como dos protectores de tiroides y uno de gonadas.

DOS. NIVELES DE RADIACION.
Los niveles de radiacion registrados en la instalacion usando como elemento de

dispersion una botella y una garrafa de plastico con agua, utilizando la técnica mas
frecuente, son los siguientes:

Equipo intraoral

kV mA Seg. Puesto uSv/h
1 Pasillo, tras pared de
cristal.
Calle.
Equipo radiologia general SEDECAL:
kV mA Seg. Puesto uSv/h

Operador (tras mampara).

Despacho contiguo.

Entrada contigua a
bloque de viviendas.

El equipo de medida utilizado por la Inspeccion ha sido el n/s

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.
- Hay una acreditacion para dirigir u operar la instalacion.

- También se exhibe una acreditacion de operador. Ademas se remite a la Inspeccion
por correo electrénico el 22/10/2024, otra acreditacion més de este ultimo tipo.
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CUATRO. DOCUMENTACION

- Seexhibe a la Inspeccion el documento de Registro de la instalacion con los aparatos
en ella existentes.

- El control dosimétrico se refiere a dos dosimetros TLD de solapa utilizados,

gestionados por , comprobando la inexistencia de
valores significativos desde enero de 2022 a agosto de 2024, siendo el mas
destacable el de mSv (Hp), de una trabajadora en octubre de 2022. En enero de

2023 una de las trabajadoras fue sustituida por otra en esta dosimetria.

- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 31/07/2024 por la UTPR
, encontrandose incluido en

el dossier titulado “Informe anual de la instalaciéon” y no sefialando anomalias.

- Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiacion ambiental, por la misma
UTPR que en el caso anterior, de fecha 07/08/2024, sin valores inadmisibles. Forma
parte también del dossier citado.

- Se exhibe a la Inspeccion el Certificado de conformidad de la instalacion, de
06/10/2023,dela UTPR .En
él no se senalan objeciones.

- Se aporta contrato con la UTPR
, de 05/11/2014. En él aparece como parte contratante el representante ciado

al principio en representacion de si mismo.
- Dispone de Programa de Proteccion Radiologica.

- Aporta justificante de presentacion del Informe periddico en el CSN, el 28/03/2024,
por la UTPR (con correo electronico * "), en el gue consta en
el asunto: “...informe periddico de las instalaciones de RX...ahos 2022-2023".

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que senala la
Ley 15,1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccién de la salud contra los riesgos derivados de la exposicion a las radiaciones
ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Murcia y en la sede de la Direccion
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General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia
a 30 de octubre de 2024.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C.S.N.

Fdo.:

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999 citado,
se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a continuacién, su
conformidad o reparos al contenido del Acta.



GOBIERNO
DE ESPANIA

El servicio de Direccién Electrénica Habilitada Unica (DEHU)
certifica gue:

Ante la DEHU comparece la entidad:

Documento asociado:

Nombre/Razon social: ALTIPLANG SALUD SL
Representada por:

Documento:

Nombre:

En calidad de TITULAR para ACEPTAR la notificacién puesta a disposicion en la DEHU:

ldentificador:

Remitida por: Regién de Murcia

Concepto:

Fecha de puesta a disposicion: 14/11/2024 10:52

Fecha de acceso al contenido de la notificacion: 14/11/2024 13:30
£l receptor ALTIPLANO SALUD SL con NIF representado por

con NiF se identificd mediante DNle/certificado electronico de Representacion

Persona Juridica / Administrador Unico y Solidario, en vigor en la fecha de recogida, cuyo titular es

Aplicacion Codigo CSV Fecha de registro
DEHU L 14/11/2024
Expediente URL de validacion DNI/NIE del interesado




