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ACTA DE INSPECCION

Inspectora del Consejo de

Segundad Nuclear

CERTIFICA: Que se personé el dia uno de abril de dos mil once en la
empresa, Serwcwsde lnspeccwn y Control S A. (S C.l, SA), delegacién
en Burgos, i . : ~ | Burgos.

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspecciéon de control a una
instalacién radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido con fines
industriales cuya ultima autorizacion de modificacién (MO-43) fue concedida
por la Direccién General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de
Madrid en fecha 21 de octubre de 2010.

Que la Inspeccién fue recibida por D? EEEEE 3, responsable del
S° de Prevencion de Riesgos Laborales y Supervisora de la instalacion, quien
en representacion del titular, acepto la finalidad de la inspeccion en cuanto se

% elllos representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
reamente al inicio de la inspeccion que, el acta que se levante de este
O} aS| como los comentanos recogldos en la tramltaCIon de Ia misma,

igio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a
efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacion
portada durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter
gonfidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
informacion requerida y suministrada, resulta que:

1.-Situacion de la instalacion (Cambios y modificaciones; incidencias).

- “SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION, S.A.” con domicilio social
. - & Ajalvir (Madrid), es el titular de una

mstalamon radlactlva de segunda categoria y referencias IRA/1262 e
IR/M-276/85 que tiene autorizada una sede central en Madrid y una
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serie de delegaciones y otras dependencias ubicadas en el todo el
territorio nacional.

- Entre las delegaciones citadas se encuentra la delegacion en Burgos
(autorizada en la MO-37) ubicada en el emplazamiento visitado que
cuenta con “un recinto blindado para almacenamiento de equipos y para
realizar operaciones de radiografiado industrial en su interior con fuentes
de Ir-192 de 3,7 TBq (100 Ci) o de Co-60 de 3,7 TBq (100 Ci) o con
equipos de rayos X de 300 kVy 5 mA.”

- El titular manifesté que desde la ultima inspeccion del CSN de 14.04.10
en esta delegacion:

¢ Se habia realizado la comunicacion sobre las actividades realizadas por
la instalaciéon ante la autoridad territorial competente segin lo indicado
en el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008).

¢ Se habian recibido las circulares del CSN 2/10, 3/10, 4/10, 9/10 y 2/11.

- En relacién con la circular informativa 9/10 de diciembre 2010 vy la
implantacion de los requisitos que contiene sobre verificaciones y control
de equipos y de formacion de personal, se habia llevado a cabo en la
delegacion de Burgos segun se detalla en el apartado n® 2 del acta.____

e No se habian producido sucesos radiolégicos notificables, ni
comunicaciones de deficiencias que afectaran a esta delegacion en el
periodo 14.04.10 y 01.04.11.

. %\El dia de la inspeccion, en la_instalacion se encontraba dentro del
© “}recinto, un equipo gammagrafo [ con fuente de Co-60 operativo,
isegun se describe en el apartado n° 3 del acta.

g_;,« Personal, trabajadores expuestos (delegacién Burgos)

S

% _ La instalacion dispone de personal con licencia de supervisor (8),
provisto de licencia reglamentaria y vigente en el campo de aplicacion
de “radiografia industrial’, entre ellos la supervisora
(23.02.12), presente durante la inspeccion.

- La delegacion dispone de personal con licencia de operador (2) en vigor

en el campo de “radlografla industrial”: [ (15.07.14) y
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Se manifiesta que no existe personal considerado como “ayudante”

Se manifiesta que las funciones y responsabilidades del personal de la
instalacion en su conjunto se recoge en el punto 5 del Reglamento de
Funcionamiento Rev. 10.

o Se manifestd que en esta delegacion pueden darse dos situaciones de
trabajo no reflejadas en dicho Reglamento. Los operadores de SCI
utilizan equipos de gammagrafia autorizados en otra instalacion
radiactiva para llevar a cabo trabajos de radiografiado y/o los
trabajadores de otra instalacion radiactiva utilizan equipos de
gammagrafia autorizados en SCI para llevar a cabo trabajos de
radiografiado.

o

Estas situaciones se van a reflejar en un procedimiento que sera
remitido al CSN para su aprobaciéon a la mayor brevedad posible.
Actualmente una de ellas queda registrada de forma indirecta en los
diarios de operacion individuales o diarios de autocontrol como se
detalla en parrafos posteriores.

Se habian actualizado los formatos de “declaraciébn y compromiso
personal para realizar actividades como trabajador expuesto a
radiaciones ionizantes en SCI, S.A:” n° 382. rev 02 y de “compromiso de
operadores y ayudantes en trabajos de inspeccién radiografica” n° 494
rev 02. En este segundo, el titular requiere a) la utilizacién obligatoria de
los equipos de proteccion radiolégica que se asignen b) no realizar
> trabajos de gammagrafia en campo sin ayudante y c) no utilizacion de
"'@i“:\equipos de gammagrafia por ayudantes.

ST
PEAtES

en septiembre 2010. Remitido por E-mail a la inspeccion el

ompromiso firmado de [

La imparticion de formacion continuada de proteccién radiolégica en
trabajos de radiografia industrial a ambos operadores, se habia llevado
a cabo el 22.02.11 con emision de certificado. Registro de fechas
contenido y asistentes.

- En relacion con la implantacion de la circular 9/10 del CSN en la
instalacion y su transmision a operadores y ayudantes, el titular habia
realizado la misma informando de la circular y de las instrucciones de
inspeccidn diaria de equipos y telemandos (paginas 11 y 12 el diario de
autocontrol). Cada operador firma el compromiso de seguirlas.
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Disponible el compromiso firmado por el operador [ ©
14 01. 11 Remltldo por E-mail a la inspeccion el compromiso firmado de
‘ ' ide 24.03.11.

- El titular ha realizado (en su RF rev. 10 apartado 6) y manifiesta que se
mantiene la clasificaciéon radiolégica de los trabajadores expuestos en
“categoria A”.

o FEI titular realiza el control dosimétrico de los trabajadores expuestos
mediante dosimetros individuales DTL de recambio mensual y dispone
de sus historiales dosimétricos actualizados.

- La gestion de los dosimetros esta concertada con el Servicio de
Dosimetria Personal, il que envia mensualmente a la instalacién un
informe de usuarios y ademas los informes dosimétricos individualizados
con las dosis acumuladas del mes y de los once meses anteriores. ____

- La supervisora manifiesta que se investiga cualquier superacion de 2
mSv/mes en lectura de DTL y que no se habia producido ninguna
incidencia o anomalia durante 2010-2011 en relacién con el recambio,
uso y asignaciones de dosis en informes.

- Los ultimos informes dosimétricos disponibles de ambos operadores
correspondian a febrero 2011, periodo 01.03.10 a 28.02.11 con valores
% inferiores en . 6 mSvy 22 mSvy en L 2
k4 7 mSv y 23 mSv para dosis acumulada doce meses y dosis acumulada

z. periodo cinco afos respectivamente. En ambos operadores las dosis
signadas/mes han sido iguales o inferiores a 1,01 mSv

“-Ambos operadores tlenen aS|gnado un dosimetro de lectura directa, que
: or la supervisora son (DLD EEEE
. . . n/sCH11942yf I n/s
DI 02174 respectivamente). Los DLD se encuentran dentro del
programa de calibraciones y verificaciones de equipos, segun se detalla
en el apartado n° 4 del acta.

- EI titular controla las dosis diarias y mensuales de los operadores
usuarios de DLD mediante sus registros en fichas mensuales en un
“diario de autocontrol dosimétrico” que se les entrega anualmente con el
nombre fecha y firma de su recepcion.
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- Se manifiesta que los diarios de 2011 incorporan novedades en el punto
9 (requerimientos de almacenamiento de gammagrafos) y punto 10
magnitudes y conversiones.

- Cada ficha debe de ser firmada por el operador implicado y el
supervisor. Se establecen limites de dosis por tipo de operacion y dia 'y
un limite de aviso al supervisor por dosis/jornada de 10 mR y mensuales
(dosis acumulada/mes de 170 mR).

- Dlsponlbles Ios diarios de 2011 de ambos operadores (el diario de
: ; i no estaba firmado) con las fichas de enero, febrero y
marzo cumplimentadas. Se revisan las fichas mensuales de marzo de
2011 en las que no se superan los valores de aviso de jornada o de
mes.

o En estas mismas fichas se observa el trabajo de los operadores durante
varios dias con una serie de equipos identificados con un numero y que
se manifiesta que no son equipos de SCI sino de la instalacion
IRA/0837. No se dispone de otra identificacion sobre los mismos. Se
manifiesta que hasta la elaboracién e implantacion del procedimiento
mencionado se identificara cuando un equipo es propio o no.

<\a supervisora manifiesta que asimismo establece comparaciones con
\J

-Jas dosis mes de cada trabajador entre las dosis asignadas DTL y dosis
rdgistradas por uso DLD e investiga en el caso de encontrar
. Idjscrepancias entre ambas.

N )él titular, realiza la supervision periédica de los trabajos mediante
/inspecciones “in situ” cada seis meses segun procedimiento.
| Disponibles las dltimas inspecciones solicitadas de ambos operadores

I (17.02.11) y S (22.02.11), sin

observaciones, cumplimentadas en todos sus apartados y firmadas. __

e El titular efectia la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos a

través del servicio de prevencion, “Sociedad Preventiva

Disponibles los certlflcados de aptitud anuales de
de octubre de 2010 y de i de julio 2010.

3.- Dependencia, Equipos y material radiactivo. (Delegacién Burgos)

- Se mantienen las condiciones del recinto de radiografiado autorizado y
reflejadas en el acta n® 85 de 2009.
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El recinto se encuentra situado dentro de la nave industrial de la
empresa SCI, colinda lateraimente con una escalera que da acceso al
techo del mismo donde se encuentra una zona de almacenamiento de
liquidos con varios depésitos. Los otros colindamientos son la propia
nave, un almacén con acceso restringido y un pasillo en la zona de
entrada al laberinto.

El recinto blindado cuenta con una puerta de entrada de personal con
un laberinto y de una puerta motorizada para acceso de piezas que se
desplaza sobre ralles Dlspone de acceso controlado HiEEEE.

z 2 I/ enclavamientos asociados a
la deteccmn de radlaCIon en e| interior del mismo.

La puerta del personal dispone de pulsador para su apertura desde el
exterior y de manilla por dentro lo que permitiria su apertura hacia el
exterior en caso necesario y la puerta motorizada de pulsador de
emergencia de apertura desde el interior.

Las zonas de la instalacién se encuentran sefalizadas frente a riesgo a
radiaciones ionizantes, el recinto en su puerta como “zona controlada” y
en su interior como “zona de permanencia limitada” y “zona de acceso

4 1} prohibido”.
(Jj entro del recinto existe un monitor de alerta a radiacion “ND-4000B n/s
\§ ; - °57082” tarado a 50 pSv/h con sefalizacién luminosa operativa de
O > tonexion a red sobre el mismo (pilotos, verde de power on y rojo de

presencia de radiacién) y existe sefializacion luminosa roja/verde en el
interior del recinto y en el exterior del mismo junto a la puerta de acceso.

.

El recinto dispone ademas de circuito de TV con monitor exterior que
permite ver su interior.

= Dentro del recinto se encontraba un gammagrafo “en uso” identificado
en su exterior como equipo [ B n/s 330 con capacidad de ser
cargado con fuente de Co-60 de hasta 100 Ci y chapa troquelada de
identificacion de la fuente incorporada de Bl (datos
troquelados que no se reconocen claramente aunque parecen coincidir
en isétopo, n/s, actividad y fecha con los de su documentacion) con
33,54 Ci el dia de la inspeccion, conectado a un telemando automatico
en el exterior del recinto identificado como
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= Se manifiesta que el equipo fue cargado con esa fuente en 2002, su
certificado de actividad y carta de decaimiento indica una fuente de il
' . de Cobalto 60 n/s 14 de actividad 3922 GBq a 29.07.2002.

- El gammagrafo fue preparado y puesto en funcionamiento por el
operadorfi i que portaba DTL con datos personales y DLD
identificado como RXR02632 y disponia de monitor de radiacion
identificado como RXR01326 ambos operativos y con etiquetas de sus
periodos de calibracién y de operacion.

- Durante la operacién se comprobé el correcto funcionamiento de la
sefalizacion del estado de la fuente dentroffuera (pilotos luminosos
rojo/verde en monitor y en puerta), y el enclavamiento de bloqueo de
apertura de las dos puertas de acceso por radiacién (fuente fuera). Con
la fuente dentro del equipo, cualquiera de las dos puertas abiertas
desactivan e impiden el funcionamiento del telemando en modo
automatico.

- Los niveles de radiacién medidos durante la inspeccion se detallan en
el apartado n° 4 del acta.

- Dentro del recinto se encontraban los medios para hacer frente a una
emergencia, teja, tenazas y pinzas.

El titular realiza las revisiones del equipo gammagrafo en uso y de sus
telemandos, asi como la hermeticidad de la fuente radiactiva
ncapsulada con la frecuencia establecida en su condicionado a través

e la propia empresa “SCI, S.A”

=Pisponible la documentacion solicitada sobre la dltima revision del
, Jammagrafo EEEEREE n/s 330 y hermeticidad de su fuente de Cobalto. A)
/Certificado de revisiéon de 19.01.1, n° RE-385 del equipo n/s 330 con su
fuente de Co-60 n/s 14 con 36,20 Ci sin observaciones y con todos los
parametros “correctos”. B) Certificado de hermeticidad n® 11-022 HER
de 19.01.11. También disponible c) Certificado de revision RT-2737 del
telemando _ de 19.01.11 sin observaciones ni acciones
correctoras

- En relacién con el cumplimiento del RD 229/2006 sobre fuentes de alta
actividad, en este caso sobre la fuente de Cobalto-60 presente en la
instalacion, el titular dispone de la hoja de inventario cumplimentada y
ha elaborado un formato para su control mensual que se remite desde la
sede central a las distintas delegaciones y una vez realizado dicho
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control por un operador se remite de nuevo a dicha sede. Este control
de complementa con verificaciones sobre el recinto blindado tal y como
se detalla en el apartado n° 4 del acta.

Transporte de material radiactivo

Disponible el certificado de aprobacion de la fuente de Co-60 como
material radiactivo en forma especial RUS/5614/S-96 en vigor hasta 23
de junio de 2013.

Disponible el certificado de bulto tipo B(U) USA/9035/B(U) rev.18 en
. vigor hasta 31.10.15.

Los conductores de los vehiculos que son también los operadores de la
instalacion disponen de camné clase 7. (Operador EEEEEEEEEED de
15.06.09 y valido por 5 afios)

La instalacién, segin se manifestd, dispone de Consejero de segurldad
en el transporte de mercancias peligrosas clase 7, |
también supervisor de la instalacién radiactiva.

Disponible la Péliza de cobertura de riesgos con la entidad [
hwgente hasta 01.01.2012 que incluye, segun se mamfesto
de manera especifica el transporte de los equipos radiactivos.

- Vigilancia radiolégica, equipamiento (delegacién Burgos)

La instalacién dispone de detectores de radiaciéon para realizar la
vigilancia radiolégica en esta delegacién, como alerta a radiacion en el
blinker de radiografiado y para acompariar a cada equipo radiactivo y
vigilar los niveles de radiacion cuando los equipos se encuentran
almacenados o en funcionamiento:

e Segun inventario solicitado y disponible: 3 monitores o radiametros dos
de ellos asignados a los dos operadores y uno asignado al bunker, dos
dosimetros de lectura directa y un monitor de area, todos ellos se
identifican en la instalacién mediante un cédigo interno de n° equipo:

o« [ /s 45789 calibrado en origen 11.12.07, ICRP de
23.06.10.

BB 46059 calibrado en origen 12.05.05, ICRP de 06.08.10
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B 26368, calibrado en origen 29.10.08. ICRP de 22.10.10

. DLD
18.01.08, ICRP 26.08.10

.’ n/s DI02174, calibrado en origen

e DLD

- ih/s CH11942, calibrado en origen
08.06.09, ICRP 10.06.10

Monitor de area | D82 VER 25.10.10.

El titular tiene establecido un programa de calibraciones y verificaciones
reflejado en procedimiento escrito (PR-02-000 en rev.5) que incluye
periodos de calibraciéon (dos afios para equipos patréon y de seis afos
para equipos asignados al personal) en laboratorio autorizado y
verificaciones internas anuales simples (VER) y por intercomparacioén
realizadas cada dos afios (ICRP) con registro de las mismas en
fichas/certificados elaboradas para tal fin y con la colocacién de una
etiqueta sobre cada equipo de medida.

Disponibles los certificados de calibracién por fabricante y los ultimos
certificados solicitados de verificacion (VER) del monitor de area fijo en
bunker y de intercomparaciéon (ICPR) de los monitores y dosimetros
asignados a los operadores de esta delegacién y del monitor portatil.
Todos ellos con el resultado de “apto”.

. El titular realiza una vigilancia radiolégica en la instalaciéon en el interior

o\ de la nave y en areas anexas al recinto de radiografiado con distintas

< \periodicidades y con registros sobre dichos controles y en el exterior del
- quipo de gammagrafia:

ensualmente: Dentro del control mensual de fuentes de alta actividad
el operador lleva a cabo verificaciones del recinto blindado y revision de
las seguridades (sefalizacion y enclavamientos) que incluyen resultados
de tasas de dosis inferiores a 0,25 mR/h y se registran en formatos
elaborados al efecto (n° 594 rev 01), con la instruccién de remitirles a la
sede central.

- Disponible el ultimo control solicitado cumplimentado el 01.04.11.

e Oftros: Durante las revisiones de los equipos en uso por la empresa
“SCI” y en las pruebas de hermeticidad de sus fuentes se mide también
el nivel de radiacién en superficie de cada uno de ellos con su fuente
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incorporada. Disponible el resultado de nivel de radiacién del equipo-
B n/s 330 de 0,2 mSv/h con fuente de 35 Ci de Co-60.

Durante la inspecciéon se midieron niveles de radiacion en:

Interior del recinto/blnker de almacenamiento con el equipo EEEEEEEE n/s
330 y fuente de Co-60 de 33,54 Ci, en zona central de 2,2 pSv/h, sobre
el equipo de 220 pSv/h (chapa identificativa) y en zonas colindantes
valores inferiores a 0,5 ySv/h.

Con el equipo en funcionamiento (fuente fuera sin colimacion en un
lateral del recinto), en puerta acceso de personal hasta 2,5 uSv/h, en
pared exterior frontal de 2,0 pSv/h, en zona telemando de 1,0 pSv/hy
en el techo en zona accesible de 3,0 uSv/h.

5.- Documentos de funcionamiento, informes y registros

El equipoliliiiiil n/s 330 dispone de diario de operacion, numerado y
sellado por el CSN y registrado con el n® 227.4, en el cual se anota para
cada operacion: fecha, lugar de trabajo, personal implicado, actividad de
fuente, n° de exposiciones y tiempo total de exposicion y dosis
registradas en DLD y firma del operador. El equipo estuvo sin uso entre
. 14.04.10 y 07.02.11 y el _ultimo registro corresponde a 10.03.11 y el
> gperador habitual ha sido [ il

)
M

) Lajinstalacion dispone ademas de otros archivos y registros en papel e
“ imformaticos mencionados en los distintos apartados del acta.

i E| titular habia remitido el informe anual al CSN sobre el funcionamiento
de la instalacién dentro del plazo reglamentario. entrada n°
5024,23.02.1011.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefiala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecciéon Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de
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TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado para que con su firma,
lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

12 - 262

SICeCUNSTRE



Inscrito en el registro mercantil de Madrid, Tomo 5187, Folio 205. Seccidn 8 .Hoja M-84985, Inscripcion 4 CIF A 78024668

SOl

CONTROL. & INSFPECCION

Consejo de Sequridad Nuclear

Pedro Justo Dorado Dellmans,11
28040 Madrid

Att. — Inspectora
H

N/REF: CSN-11-12 Ajalvir a 25 de Mayo de 2011

Asunto: ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/0102/IRA/1262/11

Muy sefiora nuestra,

Adjunto le remitimos una copia del acta de inspeccion arriba referenciada con nuestra conformidad.

También les manifestamos que no deseamos que sean publicados los siguientes datos que
consideramos confidenciales y por tanto no deseamos que conozca nuestra competencia:

+ Nombres propios, nombres comerciales, marcas y modelos.

aprovechamos la ocasion para saludarles muy atentamente,

CONSEJO DE SEGURID
AD NU
REGISTRO GENERAL CLEAR

Supervisor ) ENTRADA 970
Servicios de Control e Inspeccion, S.A. Fecha; 27-05-201 ] 13 046

ENAC (67/LE-101) ENAC (12/E1/009) y (OC/035) ON (N° 1348) CAM

Ensayos No Destructivos Inspeccion Regtamentaria Organismo Notificado EHAbB/GTL b

(67/LE-102) EICI OCA GTCb/VSCb UTPR

Ensayos Mecanicos y Analisis Metalograficos Entidad de Inspeccion y Control Industrial Organismo de Control Autorizado EAP b+¢ / EAS b+c Autorizacion CSN .

Albacete Barcelona Cédiz (Puerto Real)  Chile (S.Chile) Huelva Mallorca Sevilla Valencia . Vizcaya(Ortuella)
T: +34 967 26 00 88 T:+34 936473170 T: +34 956 47 89 02 T: +562 206 32 57 T:+34959351398  T:+34 971226727 T: +34 95 435 93 54 T:434 961200122 T:+34 94636 00 12
F:+34 96726 1258 F: 434 936591563 F. +34 956 47 80 96 F: +562 208 90 38 F:+34 959351374 F:+34 9712296 02 F: +34 95 435 55 01 F:+34 961202309 F:+34 94636 1502
Alicante Burgos Cantabria (Santofia) Francia (Burdeos)  La Corufia Murcia Tarragona Valladolid Zaragoza

T:+34 965105834  T:+34 9472527 51 T:+34 94267 18 20 T:+33 984 28 08 34 T:+34 981784785 T:+34 968 89 54 99 T:+34 077524683  T.+34 983402848 T:+34976108339
F:+34 965105556  F:+34 947250564 F:+34 84286717 11 F: +33 556 95 84 40 F:+34 98178 4774 F:+34 968895498 F:+34 977524944  F:+34 983403708 F:+34976455926
Asturias (Gijon) Céadiz (Algeciras) Cartagena Guiplizcoa (Lazkao) mMadrid Pontevedra (Vigo) Tenerife Vizcaya (Baracaldo)

T:+34 985167940  T:+34 856677631  T:+34 968501293 T:+34 943 88 22 19 T:+34918844393  T:+34 986290924 T: +34 922 20 61 01 T:+34 944 820268

F:+34 985168036 F:+34 855677919 F: +34 968 50 25 66 F:+34 943 88 26 55 F:+34918844324 F:+34 986290981 F: 43492220 59 63 F: 43494499 98 84



DILIGENCIA

En relacidon con el Acta de referencia: CSN/AIN/102/IRA/1262/2011

De fecha: uno de abril 2011

Correspondiente a la inspeccion realizada a: SCI, delegaci6n en Burgos

El Inspector que la suscribe declara con relacion a los comentarios formulados en el tramite a la

misma, lo siguiente:

Manifestacion: Se acepta el comentario, no modifica el contenido del Acta

Madrid, 6 de junio de 2011

Fdo.
INSPECTORA DE INSTALACIONES
RADIACTIVAS




