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Firmado por ,
el día 25/08/2022, con un
certificado emitido por ACCVCA-
120



Referencia: CSN-GV/AI N/11/I RA-3100/2022 

, como supervisor de la instalación debajo descrita, 

EXPONE 

Que vista el acta notificada el 29 de agosto de 2022, levantada el 17 de agosto con motivo de la 
inspección de control de instalación radiactiva, ubicada en el Hospital Universitario del 
Vinalopó, destinada a medicina nuclear, cuya autorización vigente (MO-01) fue concedida por 
el Servicio Territorial de Industria y Energía con fecha 16 de enero de 2019, así como la 
modificaciones (MA-1) y (MA-2) aceptadas por el Consejo de Seguridad Nuclear con fecha 24 
de febrero de 2020 y 17 de diciembre de 2020, respectivamente; y dentro del plazo de 
alegaciones, no estimando conforme la información incluida en dicho acta, mediante el presente 
escrito vengo a formular las siguientes 

ALEGACIONES 

- Primero.: Que en la página número dos del acta, donde se indica que "Disponen de una 
vitrina emplomada para la manipulación del material radiactivo con sistema de 
aspiración por flujo laminar y visores plomados, en cuyo interior se encuentra un 
activímetro de la firma , modelo  y un sistema de dispensación de 
dosis", el modelo del que se dispone un 

procediendo por tanto indicar que "Disponen de una vitrina 
emplomada para la manipulación del material radiactivo con sistema de aspiración por 
flujo laminar y visores plomados, en cuyo interior se encuentra un activímetro de la firma 

, modelo , n/s y un sistema de dispensación de dosis 
semiautomático." 

- Segundo.: Que en la página número tres del acta, donde se indica que "Las 7 fuentes de 
 han sido retiradas con fecha 15 de julio de 2022 a la instalación IRA/Dentro del 

almacén se custodian la siguientes fuentes:", cabe señalar que no se custodia dentro 
del almacén en el momento actual fuente alguna ya que fueron trasladadas en la fecha 
indicada a la IRA 0022. 

En virtud de lo expuesto, 

SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma y por realizadas las 
anteriores alegaciones. 

En Elche, a 30 de agosto de 2022 
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